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VERWENDUNGSZWECK

Der SARS-CoV-2-Antig (| ich) ist ein
Einweg-Testkit zum Nachwels von SARS-CoV-2, das COVID-19
verursacht, mittels einer selbst entnommenen Nasenabstrichprobe. Der
Test ist zur Untersuchung folgender Personengruppen bestimmt:
Symptomatische Personen, die die Falldefinition fiir COVID-19 erfiillen,
asymptomatische Personen, die Kontakt zu bestatigt oder wahrschein-

- Dieses Testkit ist nur als vorléufiger Test gedacht, und wiederholt
abnormale Ergebnisse sollten mit einem Arzt oder medizinischem
Fachpersonal besprochen werden.

« Halten Sie die angegebene Zeit strikt ein.

Beachten Sie:

Dies kann sich unangenehm anfiihlen. Filhren Sie den Tupfer nicht tiefer ein,
wenn Sie starken Widerstand oder Schmerzen spiiren.

Wenn die Nasenschleimhaut beschédigt ist oder blutet, wird die Entnahme

« Verwenden Sie den Test nur einmal. Das T der Te

darf nicht zerlegt und beriihrt werden.

« Das Kit darf nicht eingefroren oder nach dem auf der Verpackung
aufgedruckten Verfallsdatum verwendet werden

«Jugendliche oder Kinder unter 18 Jahren solllen unter Anleitung eines
Erwachsenen getestet werden.

+ Waschen Sie sich vor und nach der Handhabung griindlich die Hande.

« Achten Sie darauf, dass eine angemessene Menge an Proben fiir den

lich mit COVID-19 infizierten Personen hatten, und
Personal.

Positive Ergebnisse sind ein Hinweis auf das Vorhandensein von
SARS-CoV-2. Personen, die positiv getestet wurden, sollten sich selbst
isolieren und eine zusatzliche Behandlung durch ihren medizinischen
Betreuer in Anspruch nehmen. Positive Ergebnisse schlieBen eine
bakterielle Infektion oder eine Co-Infektion mit anderen Viren nicht aus.
Negative Ergebnisse schlieBen eine SARS-CoV-2-Infektion nicht aus.
Personen, die negativ getestet wurden und weiterhin COVID-ahnliche

Test verwendet wird. Ein zu groRer oder zu kleiner Probenumfang kann
zu Ergebnisabweichungen fiihren.

LAGERUNG UND STABILITAT

Lagern Sie den Test wie verpackt im versiegelten Beutel bei
Raumtemperatur oder gekiihlt (2-30 °C). Der Test ist bis zu dem auf
dem versiegelten Beutel aufgedruckten Verfallsdatum stabil. Der Test
muss bis zum Gebrauch im versiegelten Beutel bleiben. NICHT
EINFRIEREN. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.

Wenn Sie auf andere Menschen Eupfer, tragen Sie bitte eine

POSITIV:* Es erscheinen zwei farbige Linien. Eine
farbige Linie sollte sich in der Kontrollregion (C) und eine
andere farbl[ge Linie in der Testregion (Tg befindet

*HINWEIS: Die Intensitat der Farbe in der Tes(hnlenreglon
(T) variiert je nach der Menge des in der Probe
vorhandenen SARS-CoV-2-Antigens. Daher sollte jede

Gesichtsmaske. Bei Kindern mussen Sie den wei

nicht so weit in das Nasenloch einfiihren.

Bei sehr kleinen Kindern benétigen Sie

maglicherweise eine weitere Person, die

den Kopf des Kindes wahrend der x

Abstrichentnahme stiitzt. 5
. Entfernen Sie den Tupfer sanft.

4. Wiederholen Sie mit demselben Tupfer

die Schritte 2 im anderen Nasenloch. 1

5. Ziehen Sie den sterilen Abstrich zuriick.

% 1 (T) als positiv angesehen werden.
Ein_positives rgebms bedeutet, ' dass Sie hochstwahrscheinlich
COVID-19 haben, aber die positiven Proben sollten bestatigt werden, um
dies W|derzusplelgeln Begeben Sie sich sofort in Selbstisolation gemar
den ortlichen Richtlinien und kontaktieren ~Sie umgehend Ihren
Hausarzt/Al oder das ortliche Gesundheitsamt
Anweisun en Ihrer ortlichen Behdrden. lhr Testergebnis WIrd durch
einen RT-PCR(Nasopharyngealabstrich)-Bestatigungstest Uberpriift und
Ihnen werden die nachsten Schritte erklart.

Prohenvorberel(un
Legen Sie den Tugfer in das Extraktionsrohrchen, achten Sie darauf,
dass er den Boden beriihrt und rihren Sie den Tupfer um ihn gut zu
mischen.  Driicken  Sie
Tupferkogf gegen das Rohrchen

NEGATIV: Eine farbige Linie erscheint in der

c Kontrollregion (C). In der Testlinienregion (T) erscheint
keine erkennbare farbige Linie.

Es ist unwahrscheinlich, dass Sie COVID-19 haben. Es ist

jedoch méglich, dass dieser Test bei einigen Personen mit

COVID-19 ein falsches negatlves Ergebnis (ein falsches

ie moglicherweise trotzdem

) : p faid Negatlv) ergibt. Das bedeutet, dass
Symé)lome aufweisen, sollten sich an ihren medizinischen Betreuer MATERIALIEN und drel ie den Tupfer fur @ 2 3 COVID-19 haben, obwohi der Test nagativ ist.
wenden. Mitgeliefertes Material ;0 Eiggm;’r"degle den Tupfer, Dariiber hinaus kénnen Sie den “Test mit einem neuen Testkit
ZUSAMMENFASSUNG « Test-Kassette « Beipackzettel Wiahrend  Sie _den Tupferﬂopf évmdéerholgn. Wiederholen Etle_lm Vﬁrdacg:‘sfall den Test Tafcr;dj& Tagell-(li
Dle neuamgen Coronaviren gehdren zurBfGal:jungMCOVIrIID -19 ist elnﬁ « Steriler Tupfer « Extraktionspuffer Ex? i dleh Ij'nnent’selt?( des ngch;esmesoergwg;g‘lesn knaI%n in allen asen einer Infektion exal
ische Ur die Menschen genere . Bloslcherheltsbeutel raktionsrohrchens driicken.
anfalllg sind. Derzeit sind die Patienten, die mit dem aber nicht te Materialien Iée enh S;]e ‘sdbe o upfer in den — Auch bei negatlvem Testergebnis mussenAbstﬁnds- un<\1/Hyg|etnﬁregeln
Coronavirus infiziert sind, die selle; e . r 3l°§§hlgﬂgh S?su gle Kappe oder eir i Ih | k o ID e /: fm% an era?sla ungen
infizierte F;irszgfn kénnen ebenfalls e,n:n 'ﬂﬁﬁ‘ﬁgﬂfﬁb’ﬁg%eﬁ;t VEREAEHREN s'efcge"RS'ﬁ ﬂle Rohrcregnspltze usw. sollten ren lokalen ichtlinien/Anforderungen folgen.
auf das Réhrchen. . - .

die Inkubationszeit 1 bis 14 Tage, meistens 3 bis 7 Tage. Zu den Waschen Sie Ihre Hande mit Wasser und Seife fiir mi 1s 20 UNGULIIG: Die Kontrolllinie erscheint nicht.
Hauptmanifestationen _gehéren gFleber Miidigkeit undg trockener ~ Sekunden vor und nach dem Test. Wenn Seife und Wasser nicht o c Unzureichendes ~ Probenvolumen ~ oder  falsche
Husten. Nasenverstopfung, laufende Nase, Halsschmerzen, Myalgie ~ verfigbar sind, verwenden Sie ein Handdesinfektionsmittel mit {ﬁ'&’é; pbrii v azlrn%or:?rglvlﬁ”:e"'Uberprufen' g;uggz

> ] T 3
und Durchfall werden in wenigen Fallent gefunden. mindestens 60 % Alkohol. I"i@,’,‘me“ Sie die Folienbeutel und Verfahren und wiederholen Sie den Test mit einem neuen
GRUNDSATZ verwenden Sie sie innerhalb einer Stunde Die besten Ergebnisse werden Test oder wenden Sie sich an ein COVID-19-Testzentrum.
Der ~SARS-CoV-2- Anugen-Schnelltest (Nasenabstrich) ist ein N ‘ 3 5'1'9# wenn d der Test unmittelbar nach dem Offnen des Folienbeutels EINSCHRANKUNGEN

i urchge
SARS Cov-2- b ‘Anti Z“'i'r" mer " l’°nl Entfernen Sie den Deckel des = Legengs|ed:eTestkassetteaufemeﬂache und ebene 3 Tropfen der gePllslaggéL:rlge\ruargkez 2#2.’2#1 nasg{;eennégs\t/ré?aprcben unterVenNendung
Abstrichproben. 8 mit dem Obeorﬂache extrahierten Probe 2. Der SARS-Co' pV 2-Antigen-! g nelltest (Nasenabstnch) ze|gt nur das
" o N 2. Offnen Sie die kleine Kappe, drehen Sie das g

VORSICHTSMASSNAHMEN und legen Sie das Rohrchen in den -~ Probenentnahmerdhrchen um und geben Sie 3 0 Vorhandenseln von SARS-CoV-2-Antigenen in der Probe an,

Réhrchenhalter in der Box. Tropfen der extrahierten Probe in die enn das Testergebnls negativ’ oder nicht reaktiv ist und die
Bitte lesen Sie alle in dieser bevor Sie : b 0 kiinischen Symptome fortbestehen, kann es sein, dass das sehr

den Test durchfiihren.

* Nur zum in vitro fiir di
Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
« In dem Bereich, in dem die Proben oder Kits gehandhabt werden,
nicht essen, trinken oder rauchen.

« Trinken Sie den Puffer im Kit nicht. Gehen Sie vorsichtig mit dem
Puffer um und vermeiden Sie den Kontakt mit Haut oder Augen,
splilen Sie ihn bei Kontakt sofort mit reichlich flieRendem Wasser ab.

+ Lagern Sie den Puffer an einem trockenen Ort bei 2-30 °C (36-86 "F)
und vermeiden Sie Bereiche mit (ibermaRiger Feuchtigkeit. Wenn die
Folienverpackung beschadigt ist oder gedffnet wurde, bitte nicht
verwenden.

Zwecke. Nach Ablauf des
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von
1. Nehmen Sie den sterilen Tupfer aus dem Beutel.
2. Fiihren Sie den Tupfer in Ihr Nasenloch ein, bis Sie einen leichten
Widerstand spiren (ca. 2 cm in der Nase). Drehen Sie den Tupfer
langsam und reiben Sie ihn an der Innenseite Ihres Nasenlochs 5-10
Mal gegen die Nasenwand.
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der und starten
Sie den Timer. Bewegen Sie die Testkassette
wahrend der Testentwicklung nicht.
3. Lesen Sie das Ergebnis nach 15 Minuten ab.
Lgsen Sie das Ergebnis nach 20 Minuten nicht mehr
ab.

©)

Beachten Sie: Legen Sie nach Beendigung des Tests alle

m

ympt
frihe Infektionsvirus nicht erkannt wird. Es wird empfohlen den Test
mit einem neuen Kit zu wiederholen oder mit einem molekularen
Diagnosegerat zu testen, um eine Infektion bei diesen Personen
auszuschllefsen

4. Negative Ergebnisse schlieRen eine SARS CoV-2-Infektion nlcht
aus, insbesondere bei Personen, die mit dem Virus in Konta
waren. Ein Folgetest mit einem molekularen Dlagnosnkum sollte |n

in einen Plastikbeutel fir biologische Sicherheit und entsorgen Sie sie
gemaR den ortlichen Vorschriften.

INTERPRETATION DER RESULTATE

Bitte teilen Sie Ihr Testergebnis Ihrem medizinischen Betreuer mit und
befolgen Sie sorgfaltig die lokalen COVID-Richtlinien/Anforderungen.
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etracl werden, um eine Infektion ber diesen Personen
auszuschliefen.

5. Positive Ergebnisse von COVID-19 kénnen auf eine Infektion mit
Nicht-SARS-CoV-2-Coronavirus-Stdmmen oder andere Storfaktoren
zuruckzufiihren sein

6.Die Nlchtelnhaltung dieser Verfahren kann die Testleistung verandern.
7. Falsch negatlve Ergebnlsse konnen auftreten, wenn eine Probe nicht
ordnungsgemal gesammelt oder behandelt wird.

8. Falseh negative Ergebnlsse Gnnen auﬂre\en wenn in der Probe
unzureichende Mengen an Viren vorhanden sin
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LEISTUNGSMERKMALE Der SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest wurde anhand  klinischer Kreuzreaktivitat Storende Substanzen 6. Was muss ich tun, wenn das Ergebms positiv ist?
Klinische Leistung Nasenabstrichproben asy: Personen aL tet, deren  Die Tester?‘ebnlsse werden durch andere respiratorische Viren und Die Testergebnisse werden durch 1 in b Ein positives Ergebnis bedeutet das Vorhandensein von
Der SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest wurde mit klinischen glatuBS mmgls RThPER JGSQS l;es!atlgt Wlifd(ti-bDie ﬁen?ib éWUIgie fiir féal-lflg vor] Og’!menge '_I[Hlér?lbleII? F[or? sfomte nlgdgg Eathogene Konzentrationen nicht beeintrachtigt: SARS-CoV-2-Antigenen. Eclréposltlves Ergebnls bedeuéet dass Sfle mit
Nasenabstrichproben evaluiert, deren Status mittels RT-PCR-Tests len Bereich von hoher bis niedriger Viruslast berechnet. Die Ergebnisse oronaviren, die in der Tabelle unten aufgefiihrt sind, bel hoher Wahrscheinlichkeit COVID-19 haben. Begeben Sie sich sofort in
bes(}atlg( \Qf/urder Dt‘% Senf‘mv;(alt) wu&de fll.;r den Be[’elchdvonfh?herdbls sind in den nden Tabellen Konzentrationen nicht beeinfiusst. s\';b;;?':z K°“Zzoe'7}raltl°“ Osubst“"zl' W Selbsgsolgutl)'r: gemHafS de;u ﬂnllcheg ngjhtllnlenI ur|;|d léontakt(lﬂehren Sie
niedriger Viruslast berechnet. Die Ergebnisse sind in den folgenden ollbluf l/mi xymetazolin ,6mg/ml umgehend lhren Hausarzt/Arzt oder das ortliche Gesundheitsamt
Tabellen RT-PCR, Ct <25 B“m jIsstiltevs] Mucin 50ug/ml Phenylephrin 12ma/ml geméR den Anweisungen lhrer drtlichen Behérden. Ihr Testergebnis wird
= Positiv Negativ Humanes Coronavirus 229E 5x 10° TCIDso/ml Budesorid el 1enylopnns nomML__{ Gurch  einen o gstest
RT-PCR, Ct <25 SARS -CoV -2 Posity 20 1 Humanes Coronavirus NL63 1x 10° TCIDso/ml Nasenspray 200ul/ml Rebetol 4,5ug/ml Giberpriift und Thnen werden die nachsten Schritte erklar(
Positiv Negativ Aﬂ(lge_lp S‘ChHEH Negativ 0 99 Humanes Coronavirus OC43 1x 10° TCIDsg/ml Dexamethason | 0,8mg/ml Relenza 282ng/ml BIBLIOGRAPHIE
SA_RS -CoV-2 Positiv 261 3 esf MERS-Coronavirus Florida 1 17x10° TCIDg/m Flunisolid 6,8ng/ml Tamiflu 1,1pg/ml 1. Diagnosis and Treatment Protocol for Novel Coronavirus Pneumonia
Antigen Schnell N - o 1 Summe 20 100 L Mupirocin 12mg/ml Tobramycin 2,43mg/ml (Trial Version 7). National Health Commission & National Administration
Test egativ 1 Diagnostische Sensitivitét (Ct < 25): 100 % (86,1 %~100 %)* Humanes Coronavirus HKU1 1x 10° TCIDso/ml of Traditional Chinese Medicine.2020.
Summe 261 614 Gesamtiibereinstimmung (Ct < 25): 99,2 % (95,4 %—100 %)* Infl AHINT 16 x 10° TCIDeg/ml
Diagnostische Sensitvitat (Ct < 25): 100 % (98,9 %100 %)" Diagnostische Speziftat: 99,0 % (94,6 %100 %)" Inﬂuenza ATANZ 3 . s : 050 T C(ITZJ 5""[" ZUSATZLICHE INFORMATIONEN INDEX DER SYMBOLE
Gesamtiibereinstimmung (Ct < 25): 99,7 % (99,0 %-99,9 %)* RT-PCR, Ct <30 i ‘I‘ef?za = 5 N T "530’ m | De\:vTest nitio éeaﬁq‘ﬁaﬁéﬁﬁéﬁ"»‘{a 2Antigen-Schnelitest? —
9 Y -vitro-
Diagnostische Spezifitt: 99,5 % (98,6 %~99.9 %)" Positiv Negativ Parai nﬂ uenzaVA > ?52 X 137 TgIDZmI |dn selbstR%esammelten Abstrich) roben E|n posmves Ergebms ze?gt an, mviro-Diagnostium
RT-PCR, Ct <30 SARS -CoV -2 Positiv 64 1 arainfluenza-Virus B X m 2a$ann sollte der Test verwendet werden? e Temperaturbegrenzung
— " Antigen Schnell - Parainfluenza-Virus 3 1,58 x 10° TCIDso/ml SARS-CoV-2-Antigen kann bei einer akut "’r (Lagerung zwischen 2-30°C)
Positiv Negativ Test Negativ 0 99 - " T 7 nachgewiesen werden. Es wird empfohlen, den Test bei folgenden . - )
SARS -CoV -2 Posii 335 3 Respiratorisches Synzytial-Virus 8,89 x 10° TCIDs/ml Personengrup Fen durchzufiihren: Symptomatische Personen, die die Bei beschadigter Verpackung nicht verwenden
Antigen Schnell ositiv Summe 64 100 Ad irus Typ 3 3,16 x 10° TCIDsg/ml Falldefinition fur COVID-19 erfiillen (-Akutes Einsetzen von Fieber,
ntigen Schne Negativ 7 511 Diagnostische Sensitvitat (CL< 30) 100 % (954 %100 )" enovirus Typ ALRS 50/ Husten, oder *Akutes Einsetzen von STENS DREI der folgenden Hersteller
fest Ges?ammbereinstimmung (Ct=<30):99.4 % (96,6 %-100 "/nn)" Adenovirus Typ 7 1,58 x 10° TCIDso/ml fn':‘zdel'gc.t‘:’t‘ oKder Symp(om: Fieber, Husten, 3”95’"9'“5 Schwache/ —
Summe 336 614 Diagnostische Spezifitat: 99,0 % (94,6 %—100 %)* Humanes Rhinovirus 2 2,81 x 10° TCIDso/ml Schnupfen, Atemnot, Appentloslgkell/UbeIkelt/Erbrechen Durchfall igter in der Europ el
Diagnostische Sensitivitat (Ct < 30): 99,7 % (98,4 %-99,9 %)* H Rhinoviras 14 1.58 x 10° TCIDoy/m veranderte Bewusstseinslage), asymptomatlsche Personen, die Kontakt Gemeinschaft
y Y y lumanes inovirus ,58 x 'mi

Gesamtiibereinstimmung (Ct < 30): 99,6 % (98,9 %—99,9 %)*
Diagnostische Spexzifitét: 99,5 % (98,6 %—99,9 %)*

RT-PCR, Ct <33

Positiv Negativ
SARS -CoV-2 [ positiy 381 3
Antigen Schnell -
Test Negativ 4 611
Summe 385 614

Diagnostische Sensitivitiit (Ct < 33): 99,0 % (97,4 %-99,7 %)*
Gesamtibereinstimmung (Ct < 33): 99,3 % (98,6 %—99,7 %)*
Diagnostische Spezifitit: 99,5 % (98,6 %-99,9 %)*

RT-PCR, Ct <36

SARS -CoV -2
Antigen Schnell
Test

Positiv Negativ
Positiv 423 3
Negativ 12 611
Summe 435 614

Diagnostische Sensitivitét (Ct < 36): 97 2 % (95,2 %—98,6 %)*
Gesamtiibereinstimmung (Ct < 36): % (97,
Diagnostische Spezifitét: 99,5 % (BB 6 %—99 9 %)*

Hinweis: 12 Proben enthalten eine sehr geringe Viruslast (Ct > 36). 8 davon wurden

korrekt identifiziert.
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7 %—99,2 %)*

RT-PCR, Ct <33

Diagnostische Spezifitat: 99,0 % (94,6 %—100 %)*
RT-PCR, Ct <38

Positiv Negativ
SARS-CoV-2 [ positiy 87 1
Antigen Schnell -
Test Negativ 2 99
Summe 89 100

Diagnostische Sensitivitat (Ct < 33): 100 % (96,1 %—100 %)*
Gesamtibereinstimmung (Ct < 33): 99,4 % (96,9 %—100 %)*
Diagnostische Spezifitat: 99,0 % (94,6 %—100 %)*

*95% Konfidenzintervall

Einschrankung der Erkennung
Der SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest (Nasenabstnch) _wurde
mit inaktiviertem SARS-CoV-2 Virus die

Positiv Negativ Humanes Rhinovirus 16 8,89 x 10° TCIDsy/ml
SARS -CoV -2 Positiv 75 1 Masern 1,58 x 10° TCIDso/ml
Antigen Schnell [ egativ ) 99 Mumps 1,58 x 10° TCIDsg/m
Summe 75 100 Arkanobakterium 1,0x10°org/ml
" P 8
Diagnostische Sensitivitat (Ct < 33): 100 % (96,1 %100 %)" Candida albicans 1,0x10_org/ml
Gesamtibereinstimmung (Ct < 33): 99,4 % (96,9 %—100 %)* Corynebakterium 1,0x1 0® org/ml

Escherichia coli

1,0x1 o® org/ml

1,0x10° org/ml

Moraxella catarrhalis

1,0x1 0® org/ml

Neisseria subflava

1,0x10° org/ml

Pseudomonas aeruginosa

1,0x1 0® org/ml

Staphylococcus aureus

1,0x10°% org/ml

2u bestatigt oder wahrscheinlich mit COVID-19 infiziertén Personen
hatten, und medizinisches Personal.
3. Kann das Ergebnis falsch sein?
DledErgebnlsse sind genau, sofern die Anweisungen sorgfaltig beachtet
werden.

Artikelnummer

Tests pro Kit

Dennoch kann das Ergebnis falsch sein, wenn das F
unzureichend ist oder der RS-CoV-2- Anngen Schnelltest
vor der Tes(durchfuhrun nass wird, oder wenn die Anzahl der
Extraktionspuffertropfen weniger als 3 oder mehr als 4 betré

AuRerdem besteht aufgrund des immunologischen Prinzips in_seltenen
Fallen die Moglichkeit eines falschen Ergebnisses. Bei solchen Tests, die
auf |mmunologlschen Pnnzlplen beruhen, wird immer eine Rucksprache
TI( dem Arzt empfohl

ist

Verwendbar bis

Fertigungslosnummer

Gebrauchsanweisung beachten

ist der Test zu 1erpret|eren wenn die Farbe und die
der L n unterschie
Dle Farbe und die Intensitét
%ebmsmterpretauon Die Linien sollten nur homo
sichtbar sein. Der Test sollte unabhéangig von der
Testlinie als positiv gewertet werden.
5. muss ich tun, wenn das Er
Ein negatives Ergebms bedeutet,
Viruslast zu gering ist, um vom Test erkannt zu werden. Es ist jedoch
mogllch dass dieser Test bei einigen Personen mit COVID-19 ein falsches

der Linien haben keine Bedeutung firr die
en und deutlich
arbintensitat der

ebnis negativ ist?
ass Sie negativ sind oder dass die

Staphylococcus epidermidi

is

1,0x10% org/ml

Streptokokkus pneumonia

e

1,0x10% org/ml

1,0x10° org/ml

Streptokokkus salivarius

1,0x1 [§ org/ml

Ergebnis (ein falsches Negativ) ergibt. Das bedeutet, dass Sie
mogllcherwelse trotzdem COVID-19 haben, obwohl der Test negativ ist.

Darliber hinaus kdnnen Sie den Test mit einem neuen Testkit wiederholen.

Wiederholen Sie im Verdachtsfall den Test nach 1-2 Tagen, da das
Coronavirus nicht in allen Phasen einer Infektion exakt nachgewiesen
werden kann. Abstands- und Hygienevorschriften missen weiterhin
ein ehalten werden

estel rgebnls miissen Abstands- und Hygieneregeln

gren-

ze lag bei 100 TCID,/ml.
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Streptococcus sp Gruppe

F

1,0x10° org/ml
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emgehalten werden, Mltlaatlon eisen, Teilnahme an Veranstaltungen
usw. sollten Ihren lokalen COVID-] RlchtllnlenIAnforderungen folgen.

8/9

Nicht wiederverwenden

PEEr<E; Lo

[ec [rer] MedNet GmbH

Borkstrasse 10 48163 Muenster Germany

Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd.

#550,Yinhai Street,

Hangzhou Economic & Technological Development Area,

Hangzhou, 310018 P.R. China

Web: www.alltests.com.cn  Email: info@alltests.com.cn
Hinweis: Angaben zum Hersteller des sterilen Tupfers befinden sich
auf der Verpackung.
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